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En la siguiente memoria, se presenta la metodología para la construcción de un nuevo 
nebulizador múltiple, resultado de una serie de nebulizadores anteriores, los cuales se han 
ido mejorando para optimizar las características del aerosol generado y con ello los 
parámetros analíticos de calidad en la espectrometría de emisión atómica con plasma de 
microondas (MP-AES) y espectrometría de emisión óptica con plasma de acoplamiento 
inductivo (ICP-OES). Este nuevo nebulizador multiconducto presenta una entrada común 
de gas y dos entradas de líquido independientes.  
Posteriormente a la construcción, se han caracterizado los aerosoles generados con un 
analizador de partículas por fase Doppler (PDPA). Además, el aerosol generado se ha 
evaluado con diferentes caudales de gas y de líquido. Las eficiencias de transporte de 
disolvente y de analito también han sido evaluadas. A continuación, se han optimizado 
las condiciones experimentales del nebulizador en MP-AES y el ICP-OES 
Los parámetros analíticos de calidad (i.e., sensibilidad y límite de detección) han sido 
evaluados utilizando las condiciones óptimas y comparados con los obtenidos con dos 
nebulizadores neumáticos comerciales (i.e., Conikal y SeaSpray).  
Finalmente, se han analizado las capacidades analíticas del nebulizador mediante las 




































































Key words: MP-AES, ICP-OES, multicapillary nebulizer, on-line calibration, on-line 
chemical vapor generation.  
 
In the following work, the methodology for the construction of a new multiple 
nebulizer is presented, which it is a result of a series of previous nebulizers, which it have 
been improved to optimize the characteristics of the aerosol generated and thus the figures 
of merit in microwave plasma atomic emission spectrometry (MP-AES) and inductively 
coupled plasma optical emission spectrometry (ICP-OES). This new multicapillary 
nebulizer has a common gas inlet and two independent liquid inlets. 
After the construction, the aerosol generated has been characterized with a phase 
Doppler Particle analyzer (PDPA). Furthermore, the aerosol generated under different 
nebulizer gas flow rate and liquid flow rate has been evaluated. Total solvent and analyte 
transport efficiency have been also investigated. Afterward, the experimental conditions 
of the nebulizer have been optimized in MP-AES and ICP-OES. Finally  
The analytical figures of merit (i.e., sensitivity and limit of detection) have been 
evaluated under optimum conditions and compared with those obtained with two 
commercial pneumatic nebulizers (i.e., Conikal and SeaSpray).  
Finally, the analytical capabilities have been demonstrated by performing on-line 
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La espectrometría de Emisión Óptica por Plasma de Acoplamiento Inductivo 
(“Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry”, ICP-OES), la 
Espectrometría de Emisión Atómica por Plasma de Microondas (“Microwave Plasma 
Atomic Emission Spectrometry”, MP-AES) y la Espectrometría de Masas por Plasma de 
Acoplamiento Inductivo (“Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry”, ICP-MS) 
son técnicas analíticas espectrométricas que se basan en la detección de iones (i.e., ICP-
MS) o en la emisión espontánea de los fotones de átomos y/o iones (i.e., ICP-OES y MP-
AES) de una muestra, permitiendo la identificación y cuantificación de los elementos que 
la constituyen.  
La instrumentación que se emplea para las técnicas mencionadas ha evolucionado 
mucho a lo largo de los años gracias, fundamentalmente, al desarrollo en los componentes 
electrónicos. Además, la instrumentación utilizada en cada una de las técnicas analíticas 
mencionadas es muy diversa y queda fuera del objetivo de esta memoria describirlas 
detalladamente. Por este motivo, la explicación que se presentará a continuación se 
limitará a los fundamentos de operación de las técnicas usadas durante este trabajo de 
investigación: MP-AES e ICP-OES. 
 
1.1. Espectrometría de Emisión Atómica por Plasma de Microondas 
(MP-AES) y Espectrometría de Emisión Óptica por Plasma de 
Acoplamiento Inductivo (ICP-OES) 
 
Normalmente, las muestras que se introducen en un instrumento de MP-AES o ICP-
OES se encuentran en estado líquido, debido a que se trata de muestras en las que el 
analito está distribuido homogéneamente en el medio y son fáciles de manipular. Con el 
objetivo de introducir la muestra líquida en estas técnicas, normalmente se genera un 
aerosol (i.e., conjunto heterogéneo de gotas suspendidas en un gas) mediante la acción de 
un nebulizador. Dicho aerosol (i.e., aerosol primario) se genera dentro de una cámara de 
nebulización, drenando las gotas de mayor tamaño y de una velocidad determinada. El 
aerosol que sale de la cámara (i.e., aerosol terciario) se transporta, a través del tubo 
inyector, hasta el plasma. Convencionalmente, el conjunto de estos tres componentes (i.e., 
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nebulizador, cámara de nebulización e inyector) se denomina sistema de introducción de 
muestra.  
En el seno del plasma se producen los procesos de desolvatación, vaporización, 
atomización, excitación y/o ionización. Posteriormente, la emisión espontánea de los 
átomos y/o iones de la muestra se introduce en un espectrómetro, el cual separa y 
cuantifica las diferentes longitudes de onda. Finalmente, la información es procesada por 
un sistema informático. 
Los componentes físicos de un instrumento, tanto de MP-AES como de ICP-OES se 












Figura 1. Componentes principales de un espectrómetro de MP-AES y de ICP-OES convencionales.1 
 
Entre todos los componentes que poseen estas técnicas, el sistema de introducción de 
muestras se suele considerar el componente limitante de la capacidad de análisis, ya que 
las características del aerosol que se genera en él, y su consecuente transporte, influyen 
de una forma determinante en los parámetros analíticos de calidad (i.e., sensibilidad, 




Como se ha comentado anteriormente, la forma más común de transportar las muestras 
líquidas hasta el plasma es en forma de un aerosol, el cual es generado por un nebulizador. 
La generación del aerosol se consigue mediante el aporte de energía al líquido, para 
vencer de esta forma las fuerzas de cohesión (i.e., tensión superficial y viscosidad) que lo 
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caracterizan. El tipo de energía influye en el mecanismo de formación del aerosol y en 
sus características. Atendiendo al tipo de energía que se utiliza para ello, existe una gran 
variedad de nebulizadores (Tabla 1). 
 
Tabla 1. Tipos de nebulizadores utilizados en espectrometría atómica.2,3  
Tipo de   
nebulizador 
Tipo de energía Procedencia de la energía 
Neumático Cinética Corriente gaseosa a elevada velocidad. 
Térmico Calor Vapor del disolvente de la disolución a nebulizar. 
Hidráulico Hidráulica Líquido que es obligado a pasar por un orificio. 
Ultrasónico Ultrasonidos Transductor piezoeléctrico que vibra a frecuencias en 
la región de ultrasonidos. 
Electrospray Eléctrica Diferencia de potencial entre un capilar metálico por 
el que se bombea el líquido y un electrodo. 
Rotatorio Centrífuga Superficie capaz de girar a frecuencias elevadas. 
  
Los nebulizadores más utilizados para la introducción de muestras líquidas en sistemas 
como el MP-AES y el ICP-OES, son los nebulizadores neumáticos, por su fácil manejo 
y robustez.  
En los nebulizadores neumáticos, el aerosol se genera como consecuencia de la 
interacción entre una corriente líquida y otra gaseosa a alta velocidad. La corriente 
gaseosa transfiere a la líquida parte de su energía cinética utilizándola en la generación 
de superficie, es decir, generando un aerosol primario.   
Durante décadas se han desarrollado multitudes de nebulizadores neumáticos, tratando 
en todos los casos de maximizar la interacción de la corriente líquida y gaseosa para 
mejorar los parámetros analíticos de calidad en el análisis. Sin embargo, únicamente unos 
pocos han tenido éxito comercial. Entre ellos se encuentran:  
 
(1) Nebulizador concéntrico.4 
(2) Nebulizador neumático de flujo cruzado.5 
(3) Nebulizador de Burgener.6 
(4) Nebulizador con tecnología Flow Focusing® o Flow Blurring®.7,8  
 
Como se podrá ver más adelante, el nebulizador neumático múltiple desarrollado en 
este trabajo puede tener varias geometrías, lo que permite que la interacción entre las 
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corrientes de líquido y de gas se produzca de forma concéntrica, Flow Focusing® o Flow 
Blurring®. Por este motivo, a continuación se describe brevemente sus fundamentos. 
Un nebulizador neumático concéntrico posee un conducto por el que se introduce la 
muestra líquida mediante una bomba peristáltica, otro conducto por el que entra el gas de 
nebulización, un cuerpo, un capilar dentro del cuerpo por el cual se transporta la muestra 
y, por último, la punta del nebulizador, en la cual se genera el aerosol. En la Figura 2 se 








Figura 2. Esquema general y vista frontal de un nebulizador neumático concéntrico convencional.9 
 
En este tipo de nebulizadores, la muestra se conduce de manera concéntrica a la 
corriente de gas, lo cual genera una interacción tangencial entre ambas. Son los 
nebulizadores más utilizados en las técnicas de MP-AES e ICP-OES ya que son fáciles 
de manejar y robustos. Sin embargo, estos nebulizadores poseen una serie de 
inconvenientes que hacen que su uso sea ineficiente. Entre los más importantes se pueden 
destacar: (i) generan un aerosol muy polidisperso con tamaño de gota relativamente 
grande; (ii) presentan riesgo de obturación con disoluciones con alto contenido en sales 
disueltas; (iii) consumen una gran cantidad de muestra y; (iv) son frágiles.   
 
1.3. Tecnologías de nebulización Flow Focusing® y Flow Blurring® 
 
En las últimas décadas se ha realizado una gran inversión en tiempo y medios 
económicos para desarrollar nebulizadores altamente eficientes y capaces de trabajar con 
cualquier tipo de muestra y en diferentes condiciones de trabajo. Como resultado de ello, 
se ha llegado a dos nuevas tecnologías de nebulización. Ambas, que van a ser explicadas 
a continuación, presentan unas propiedades exclusivas y generan unos aerosoles con muy 
buenas características; por ello, estos nebulizadores son muy adecuados para técnicas 
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analíticas como MP-AES e ICP-OES, ya que de ellos dependen las características de los 
aerosoles que se generan para obtener mejores parámetros analíticos de calidad. 
En la Figura 3 se muestra los elementos y las características necesarias para obtener 
un dispositivo de nebulización Flow Focusing® o Flow Blurring®. Ambas tecnologías son 
similares entre ellas, a pesar de que presentan algunas diferencias importantes que serán 










Figura 3. Esquema general de un nebulizador Flow Focusing® o Flow Blurring® (figura 
adaptada de la referencia 10). 
 
En estos dispositivos, el líquido (l) se introduce en el nebulizador por el tubo T. El gas 
de nebulización (g) se introduce directamente en la cámara C, que se libera al ambiente 
A por el orificio O. T y O se encuentran perfectamente alineados y son circulares. Los 
parámetros que afectan de manera importante a las características del aerosol que se 
genera son: Di (diámetro interno del tubo de suministro líquido T), H (distancia entre el 
extremo del tubo de líquido T y el orificio de salida del nebulizador O) y D (diámetro del 
orificio de salida del nebulizador O).  
La relación que existe entre los parámetros mencionados es muy importante en este 
tipo de dispositivos ya que determina si la fragmentación del líquido para la generación 
del aerosol es Flow Focusing® o Flow Blurring®. Para que la fragmentación sea Flow 
Focusing®, la relación Di/D debe ser mayor que uno y la relación entre H/D deber ser 
mayor que 0,65. En el caso de Flow Blurring®, Di/D debe ser igual a uno y H/D debe ser 
menor que 0,65.11 
La Figura 4 muestra los modelos de interacción entre las corrientes de líquido y gas 
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para la configuración Flow Focusing® (Figura 4A) y la configuración Flow Blurring® 
(Figura 4B), indicándose con flechas negras la corriente de gas y con flechas grises el 










Figura 4. A) Configuración Flow Focusing® y B) configuración Flow Blurring® .11 
 
Los mecanismos de nebulización Flow Focusing® y Flow Blurring® generan aerosoles 
con mejores características que la nebulización neumática convencional, ya que la 
transferencia de energía cinética del gas al líquido es mucho más eficiente. Por otro lado, 
estos nebulizadores pueden trabajar a flujos relativamente pequeños y, además, el riesgo 
de obturación cuando se nebulizan muestras con alto contenido en sales disueltas es 
mínimo.12 
 
1.4. Sistemas múltiples de introducción de muestras 
 
Recientemente ha surgido un gran interés por la introducción de muestras líquidas en 
plasmas basados en la combinación de más de un nebulizador y/o más de una cámara de 
nebulización, para así, poder introducir de manera simultánea más de una disolución 
dentro de la cámara de nebulización. Esto presenta una gran ventaja si lo comparamos 
con los sistemas de introducción de muestras convencionales, ya que permiten realizar 
parte o toda la preparación de la muestra, mediante el mezclado de aerosoles individuales 
de la muestra y/o reactivos. Hoy en día se conocen cuatro tipos de estos sistemas:  
1) Sistemas que incorporan varias cámaras de nebulización distintas, cada 
una equipada con un nebulizador convencional:13 En dichos sistemas los aerosoles 
se mezclan una vez han salido de la respectiva cámara de nebulización, pero antes 
de ser introducidos en el plasma. Sin embargo, este sistema presenta la desventaja 
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de que el intervalo de condiciones de trabajo está limitado por el flujo total de gas 
de nebulización. El valor óptimo de dicho flujo viene determinado por las 
características del plasma, y por ello, el hecho de aumentar el número de 
nebulizadores obliga a que éstos funcionen a un flujo reducido, proporcional al 
número de nebulizadores que estén conectados, lo que influye de manera negativa 
sobre la calidad de los aerosoles formados. Otra desventaja es que el grado de 
mezclado entre los distintos líquidos nebulizados es relativamente bajo.  
2) Sistemas que incorporan varios nebulizadores convencionales mediante 
entradas distintas en una única cámara de nebulización modificada:14-16 en estos 
sistemas es posible la entrada de líquidos diferentes en una única cámara de 
nebulización. A la salida de la cámara el aerosol es una mezcla homogénea de 
pequeñas gotas de los líquidos nebulizados. En éste sistema, el grado de mezclado 
y la eficiencia de las interacciones entre las pequeñas gotas que salen de la cámara 
de nebulización dependen de la geometría que exista entre la posición de los 
nebulizadores. Al igual que en el sistema anterior, también presenta la desventaja 
de la división del flujo total de gas de nebulización y, además, necesitan una 
cámara de nebulización que presente múltiples entradas, lo cual puede afectar de 
forma negativa al transporte del aerosol al plasma.  
3) Sistemas que incorporan un solo nebulizador con varios orificios de salida 
del aerosol con conductos de aporte de flujo líquido independientes:17-20 Los 
nebulizadores que presentan éste diseño tienen la ventaja de que pueden acoplarse 
a algunas cámaras de nebulización comerciales siempre y cuando las dimensiones 
de ambos elementos sean compatibles. Suelen tener entre dos y cuatro orificios de 
salida, y la cercanía que existe entre ellos hace que el grado de mezclado dentro 
de la gota de aerosol aumente, debido a que existe mayor interacción entre las 
corrientes de salida. No obstante, presenta la misma desventaja que los anteriores 
de la división de flujo total del gas de nebulización por los distintos orificios. 
4) Sistemas que incorporan un nebulizador con un único orificio de 
nebulización y varios conductos de aporte de flujo líquido:21-23 Este tipo de 
nebulizadores ya no presentan la desventaja de división del flujo total de gas de 
nebulización. Actualmente se han desarrollado prototipos de este tipo basados en 
la modificación de nebulizadores de flujo cruzado.21-23 Sin embargo, la utilización 
de los nebulizadores de flujo cruzado para la introducción de muestras líquidas es 
relativamente escasa, debido a que las características de los aerosoles generados 
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por estos nebulizadores son inferiores a las de los aerosoles generados con  
nebulizadores neumáticos concéntricos.   
Además de las desventajas que se han mencionado acerca de los diferentes sistemas 
múltiples de introducción de muestras, presentan otros problemas adicionales como son 
el bloqueo y los efectos de memoria, lo que hace que sean poco interesantes desde el 
punto de vista analítico ya que no permiten analizar muestras complejas. Por lo tanto, es 
necesario el estudio de dispositivos de nebulización que permitan realizar la preparación 
de muestras en forma de aerosol y que presenten un bajo riesgo de bloqueo, bajo efecto 
de memoria, alta robustez química y mecánica, un manejo sencillo y una alta eficiencia 
en términos de transporte de analitos.  
El nebulizador desarrollado en esta memoria 24 estaría dentro del grupo 4. Sin embargo, 
debido a su diseño, la práctica totalidad de las desventajas anteriormente mencionadas se 
eliminan. 
 
1.4.1. Nebulizadores multiconducto 
 
El nebulizador desarrollado en el presente trabajo, se basa en un nebulizador 
multiconducto patentado a finales del 2014.24 Dicho nebulizador se refiere a un 
nebulizador neumático que permite la nebulización simultánea de distintos líquidos, 
miscibles o no entre sí, a través de diferentes conductos de aporte de flujo líquido, y el 
cual posee un único orificio de salida de los aerosoles mezclados.  
De igual forma que los nebulizadores neumáticos convencionales, los nebulizadores 
multiconducto presentan un único orificio de salida del aerosol. Sin embargo, la 
diferencia con respecto a un nebulizador convencional estriba en la existencia de varios 
conductos de entrada de líquido. Los flujos líquidos de los diferentes conductos se 
mezclan en el interior del nebulizador y con el flujo de gas, saliendo la mezcla en forma 



















Figura 5: Esquema del nebulizador multiconducto con dos conductos de aporte de flujo de líquido: 
(1) Cuerpo del nebulizador, (2) entrada de gas, (3) capilares de aporte de flujo líquido y (4) orificio 
de salida del aerosol.  
 
 Como ya se ha mencionado, el mecanismo de nebulización del nebulizador 
multiconducto depende de la posición de los conductos de aporte de flujo de líquido y del 
tamaño del orificio de salida del aerosol. En la Figura 6 se muestran diferentes 
posicionamientos de las salidas de los conductos de flujo líquido así como de la forma de 











Figura 6. Posibles geometrías de la zona del orificio de salida del nebulizador multiconducto, que 
resultan en distintos mecanismos de nebulización: A y B, el mecanismo de nebulización es similar 
al de un nebulizador neumático convencional; C y D, el mecanismo de nebulización es tipo Flow 
Focusing® y Flow Blurring®, respectivamente.  
 
En resumen, el nebulizador multiconducto patentado presenta las siguientes ventajas 
con respecto a otros sistemas de introducción de muestras múltiple:  
 Puede ser construido con dimensiones adecuadas para ser fácilmente 
adaptado a cualquier cámara de nebulización comercial.  
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 Su flujo de gas de nebulización no se divide entre distintos orificios, por 
lo que sus condiciones óptimas de trabajo coinciden con las condiciones óptimas 
de trabajo del espectrómetro.  
 El número de conductos de flujo líquido se puede adaptar a la aplicación 
que se quiera realizar.  
 Se consigue un alto grado de mezclado entre los distintos líquidos, debido 
a que la mezcla de las corrientes líquidas tiene lugar en condiciones de alta presión 
y /o velocidad.  
 Según la geometría de la zona del orificio de salida del aerosol, se puede 
construir un nebulizador multiconducto para producir aerosoles de excelentes 
características.  
Además, desde el punto de vista práctico, la nebulización múltiple proporciona la 
posibilidad de analizar diferentes tipos de muestras usando calibración en línea y/o 
realizar reacciones químicas en línea. Por tanto, las ventajas adicionales que presenta 
la utilización del nebulizador multiconducto son: 
 Disminución y simplificación del trabajo realizado manualmente 
con el fin de disminuir la incertidumbre y evitar errores accidentales.  
 Reducción del tiempo de análisis 

























































































Los objetivos principales del trabajo realizado han sido la construcción, 
caracterización e implementación de un nuevo tipo de nebulizador múltiple para las 
técnicas MP-AES e ICP-OES.   
 
2.2. Plan de trabajo 
 
El plan de trabajo seguido para alcanzar los objetivos descritos ha sido el siguiente: 
 
Tarea 1: Construcción del nuevo nebulizador multiconducto. 
Tarea 2: Caracterización del nebulizador. 
Tarea 2.1: Caracterización de los aerosoles generados mediante un 
analizador de partículas por fase Doppler (Phase Doppler Particle Analyzer, 
PDPA). 
Tarea 2.2: Determinación del transporte de disolvente y de analito. 
Tarea 2.3: Optimización de las condiciones de operación en MP-AES e 
ICP-OES. 
Tarea 2.4: Evaluación de los parámetros analíticos de calidad en MP-AES 
e ICP-OES. 
Tarea 2.4.1: Comparación de los parámetros analíticos de calidad del 
nebulizador multiconducto y los obtenidos con dos nebulizadores 
neumáticos convencionales (i.e., Conikal y SeaSpray). 
Tarea 3: Estudio de la aplicabilidad analítica.  
 Tarea 3.1: Metodologías de calibración en línea. 
















































Las medidas se realizaron en dos espectrómetros de emisión, ICP-OES (modelo 720-
ES, Agilent Technologies, Melbourne, Australia) y MP-AES (modelo 4100, Agilent). Las 
Tablas 2 y 3 muestran las condiciones experimentales utilizadas en las técnicas ICP-OES 
y MP-AES, respectivamente.  
 
Tabla 2. Condiciones experimentales del ICP-OES. 
Parámetros Valor 
Cámara de nebulización Ciclónica 
Potencia del plasma (W) 1200 
Caudal del gas plasmógeno (L min-1) 15 
Caudal del gas intermedio (L min-1) 1,5 
Caudal de gas de nebulización (L min-1) Variable 
Caudal total de líquido (µL min-1)  Variable 
Tiempo de estabilización (s)  10 
Tiempo de lectura (s) 1 
Número de replicados  5 
Modo de visión Axial 
 
Tabla 3. Condiciones experimentales del MP-AES. 
Parámetros Valor 
Cámara de nebulización Ciclónica 
Caudal de gas de nebulización (L min-1) Variable 
Caudal total de líquido (µL min-1)  Variable 
Tiempo de estabilización (s)  10 
Tiempo de lectura (s) 1 
Número de replicados  5 
Modo de visión Axial 
 
En este trabajo se han evaluado muchas líneas atómicas e iónicas, 
correspondientes a diferentes elementos, con el fin de cubrir un amplio intervalo de 
energía suma, Esum (i.e., la energía de excitación para las líneas atómicas y la suma 
de la energía de excitación y la energía de ionización para líneas iónicas). Las Tablas 






Tabla 4: Líneas de emisión evaluadas mediante ICP-OES.  
Longitud de onda (nm) Eion (eV) Eexc (eV) Esum (eV)a 
K I (766,491) - 1,62 1,62 
Li I (670,783) - 1,85 1,85 
Na I (588,995) - 2,10 2,10 
Ga I (417,204) - 3,07 3,07 
Al I (396,152) - 3,14 3,14 
Ag I (328,068) - 3,78 3,78 
In I (325,609) - 4,08 4,08 
Tl I (276,789) - 4,48 4,48 
B I (249,772) - 4,96 4,96 
Bi I (223,061) - 5,55 5,55 
Ba II (493,408) 5,21 2,51 7,72 
Sr II (407,771) 5,70 3,04 8,74 
Ca II (396,847) 6,11 3,13 9,24 
Mg II (280,270) 7,65 4,42 12,07 
Mn II (257,610) 7,44 4,81 12,25 
Cr II (267,716) 6,77 6,18 12,95 
Fe II (238,204) 7,87 5,20 13,07 
Ni II (216,555) 7,64 6,76 14,40 
Cd II (226,502) 8,99 5,47 14,46 
Pb II (220,353) 7,42 7,37 14,79 
Zn II (202,548) 9,39 6,12 15,51 
Cu II (324,754) 7,73 8,23 15,96 
aEsum (energía suma) = Eion (energía de ionización) + Eexc (energía de excitación) 
 
Tabla 5: Líneas de emisión evaluadas mediante MP-AES.  
Longitud de onda (nm) Eion (eV) Eexc (eV) Esum (eV)a 
K I (766,491) - 1,62 1,62 
Na I (588,995) - 2,10 2,10 
Tl I (535,046) - 2,32 2,32 
In I (451,131) - 2,75 2,75 
Cr I (425,433) - 2,91 2,91 
Pb I (405,781) - 3,06 3,06 
Ga I (417,204) - 3,07 3,07 
Mn I (403,076) - 3,08 3,08 
Al I (396,152) - 3,14 3,14 
Ni I (352,454) - 3,52 3,52 
Co I (340,512) - 3,64 3,64 
Ag I (328,068) - 3,78 3,78 
Cu I (324,754) - 3,82 3,82 
Bi I (306,772) - 4,04 4,04 
Mg I (285,213) - 4,34 4,34 
B I (249,772) - 4,96 4,96 
Cd I (228,802) - 5,41 5,41 
Zn I (213,857) - 5,80 5,80 
Ba II (455,403) 5,21 2,72 7,93 
Sr II (407,771) 5,70 3,04 8,74 
Ca II (393,366) 6,11 3,15 9,26 
Fe II (259,940) 7,87 5,22 13,09 





3.2. Reactivos y disoluciones 
 
En la determinación del transporte de analito se utilizó una disolución de Mn (500 
mg·L-1) preparada a partir de MnCl2·4H2O (Panreac, Barcelona, España). Por otro lado, 
para la determinación de transporte de disolvente se empleó directamente agua destilada.  
Para las medidas realizadas con el MP-AES e ICP-OES se utilizó una disolución madre 
multielemental de 1000 µg·g-1 en un 1% (m·m-1) de HNO3 (ICP Multi Elemental Standard 
Solution IV, CetriPUR, Merck, Darmstadt, Alemania) a partir de la cual se prepararon 
patrones de calibración de 2 y 4 µg·g-1 en una disolución al 1 % (m·m-1) de HNO3, 
preparada a partir de ácido nítrico concentrado al 65% (Scharlau, Barcelona, España).  
Los elementos presentes en la disolución multielemental son: Ag, Al, B, Ba, Bi, Ca, Cd, 
Co, Cr, Cu, Fe, Ga, In, K, Li, Mg, Mn, Na, Pb, Sr, Tl y Zn. 
Además, para la calibración en línea y la generación de vapor, se emplearon 
disoluciones monoelementales para ICP (1000 mg·L-1, High Purity Standars, Charleston, 
SC, USA): As, Se, Ga, In y Mn. A parte de estas disoluciones concentradas 
monoelementales, los elementos As, Se y Hg han sido preparados en una disolución 3M 
de HCl al 30% (Panreac, Barcelona, España). Las disoluciones de Ga e In han sido 
preparadas con una disolución al 1% (m·m-1) de HNO3, preparada a partir de ácido nítrico 
concentrado al 65% (Scharlau, Barcelona, España).  
 
3.3. Descripción de la construcción del nebulizador 
 
La construcción del nuevo nebulizador es la parte fundamental del presente trabajo.  
Para su construcción, la pieza más importante, y en la cual se debe invertir el tiempo 
adecuado y realizar con la mayor precisión, es el orificio de salida del nebulizador. El 
tamaño y la forma que presente la punta del nebulizador determinará la calidad del aerosol 
generado.   
Dicha punta se ha realizado mediante la aplicación de una llama en un extremo de un 
capilar de vidrio milimétrico. A medida que se va acercando la llama, el vidrio empieza a 
fundirse y a fluir por la competencia que se produce entre la tensión superficial y la 
viscosidad, y por consiguiente, el extremo del capilar se estrecha. A medida que se va 
calentando la punta del capilar, se debe ir girando para formar un orificio simétrico y 
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concéntrico al capilar de vidrio. Antes de que el capilar se cierre por completo, se debe 
retirar de la llama, solidificándose con una forma cónica similar a un reloj de arena.  
Es importante conocer la distancia de la llama al capilar, así como el tiempo y la 
velocidad con la que se forma la punta del nebulizador, para así poder obtener una punta 
con una convergencia adecuada.  
En la siguiente figura se pueden observar dos puntas de nebulizador obtenidas con 
diferentes posiciones del capilar con respecto a la llama. En la Figura 7A se observa que 
la punta del capilar está colocada en el exterior de la llama, lo que hace que el gradiente 
de temperatura en el vidrio sea mayor, y por tanto, resulte más convergente. Lo contrario 







Figura 7: Formas de la punta del nebulizador obtenidas con diferente posición del capilar en la llama: A; 
la punta del capilar está colocada en el exterior de la llama y B; la punta del capilar está colocada en el 
interior de la llama.25 
 
A la hora de su elaboración, es importante que el tamaño del orificio de la punta del 
nebulizador sea suficientemente pequeño, pero con un tamaño adecuado para generar el 
aerosol, ya que una vez que se fabrica, se debe pasar a construir el nebulizador en su 
totalidad.  
Para ello, se utiliza un cuerpo en forma de T. En uno de sus brazos se introduce la 
punta del nebulizador y por el extremo opuesto, se introducen dos capilares de sílice 
fundida (d.i., 0.1 mm, Supelco Inc., Bellefonte, EE.UU.), por los cuales entrarán las 
corrientes líquidas requeridas según su aplicación.   
Por la última salida que queda libre, será por la que se introducirá el gas de 
nebulización. Para ello, se introduce un tubo de plástico, el cual se conecta a la corriente 
de gas. En la Figura 8 se muestra el nebulizador construido para este estudio, el cual 






Figura 8: Ilustración del montaje del nebulizador construido durante la realización del trabajo.  
 
3.4. Medida de la distribución de tamaño y velocidad de las gotas 
 
Las distribuciones de tamaño y velocidad de las gotas han sido determinadas mediante 
un analizador de partículas por fase Doppler (PDPA, TSI Inc., Shoreview, MN, EE.UU.) 
equipado con el software de adquisición de datos (FlowSizer v. 2.0.1.0, TSI Inc.). El 
aerosol primario fue medido a 3 mm de distancia del orificio de salida.  En cada 
adquisición de datos, se midieron aproximadamente 10 000 gotas y todas las mediciones 
se realizaron por triplicado. Todos los parámetros del sistema PDPA se optimizaron por 
separado para cada medición, siguiendo estrictamente las recomendaciones de la guía de 
usuarios.26 
La caracterización del aerosol generado con el nebulizador construido se ha realizado 
mediante el estudio de las distribuciones de tamaño de gota referidas al volumen, su 
velocidad media y su diámetro más característico, el de Sauter (i.e., el diámetro de gota 
que representa la relación entre el volumen total del aerosol y su superficie).  
Las distribuciones de tamaño de gota pueden relacionarse con el número de partículas 
o con la masa. Las distribuciones de masa (o volumen) son mucho más apropiadas en la 
caracterización de aerosoles analíticos porque reflejan la distribución del analito en base 
al tamaño de las gotas.27,28 
 
3.5. Determinación de la velocidad de transporte de disolución al plasma 
 
El aerosol producido, desde que se genera hasta que llega a alcanzar el plasma sufre 
una serie de modificaciones que alteran sus características iniciales.29-31 Por este motivo, 
al igual que se ha determinado la distribución de los tamaños y velocidades de las gotas, 
es importante conocer estos dos parámetros, los cuales son muy importantes para evaluar 
la calidad del sistema de introducción de muestras utilizado. Por ello, es importante 
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conocer la masa de analito y la masa de disolvente que el sistema es capaz de hacer llegar 
al plasma.  
Los parámetros de transporte de disolvente y de analito junto con las técnicas más 
utilizadas para determinarlos en espectrometría atómica, las cuales han sido utilizadas en 
el presente trabajo, se describen a continuación.  
 
3.5.1. Transporte de disolvente 
 
El transporte de disolvente puede expresarse de dos formas: (i) la velocidad 
total de aporte de disolvente al plasma (Stot), la cual es la cantidad de disolvente 
que llega al plasma por unidad de tiempo; y (ii) la eficiencia de transporte de 
disolvente (εs), la cual se define como la relación entre la cantidad de disolvente 
que llega al plasma y la cantidad nebulizada durante el mismo intervalo de tiempo.  
La velocidad total de aporte de disolvente al plasma está compuesta por la 
velocidad de aporte de disolvente en forma de líquido (Sliq) y en forma de vapor 
(Svap): 
𝑆𝑡𝑜𝑡 = 𝑆𝑙𝑖𝑞 +  𝑆𝑣𝑎𝑝 
La relación entre Stot y la eficiencia de transporte de disolvente viene dada por 





donde ρi es la densidad del disolvente y Ql el caudal líquido utilizado durante 
la medida. El valor de Stot suele expresarse en unidades de μg·s-1 y ɛs en porcentaje 
(%).  
Normalmente, las medidas para el transporte de disolvente se realizan con la 
cantidad de aerosol que sale de la cámara de nebulización.32,33 
En la Figura 9 se muestra el dispositivo experimental utilizado para tal fin. 
Este consiste en un tubo en forma de U el cual está lleno de gel de sílice y 
conectado a la salida de la cámara de nebulización. Por tanto, el aerosol terciario 
que sale de ella es adsorbido por la sílice del tubo durante un tiempo determinado. 
En el caso de éste trabajo este tiempo ha sido establecido en 10 minutos. La 
cantidad de disolvente que queda retenida en el tubo se determina por diferencia 
de pesada entre el tubo antes y después de hacer pasar aerosol. Este peso, dividido 
por el tiempo de la medida, proporciona el valor de Stot. Este experimento se 
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determinó para cada uno de los diferentes caudales líquidos y de gas. Se realizaron 
3 replicados de cada condición de medida. 
 
Figura 9: Dispositivo experimental utilizado para determinar el transporte de disolvente.  
 
3.5.2. Transporte de analito 
 
El transporte de analito puede evaluarse mediante dos magnitudes: (i) la 
velocidad total de aporte de analito al plasma (Wtot), la cual se define como la 
cantidad de analito que llega al plasma por unidad de tiempo, y (ii) la eficiencia 
de transporte de analito (ԑn), la cual es la relación entre la cantidad de analito que 
llega al plasma y la nebulizada a la cámara durante un intervalo de tiempo.  
La medida del transporte de analito se realiza mediante un método directo.29 
En la Figura 10 se muestra el dispositivo utilizado para determinar Wtot y ɛn. A 
la salida de la cámara de nebulización, se coloca un embudo invertido, y a la salida 
de él, un soporte con un papel de filtro, que será el que recoja el analito 
transportado por el aerosol terciario. Dicho embudo sirve para ayudar al aerosol a 
alcanzar el filtro, y para ello, también se coloca en el lado opuesto del portafiltros, 
es decir, en el tubo de salida, una bomba de vacío para que el aerosol suba hacia 
el filtro. Antes de la bomba de vacío, es necesario colocar un frasco lavador con 
NaOH 1M para evitar que los vapores ácidos de la disolución que se está 
nebulizando lleguen a la bomba de vacío y la deterioren. Para la determinación, 
se bombea, a las diferentes velocidades y presiones para cada uno de los flujos 
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(los mismos que para el transporte de disolvente), durante 5 minutos, una 
disolución preparada de Mn de 500 µg·g-1 en un 1% (m·m-1) de HNO3. 
Transcurrido ese tiempo, los filtros son extraídos del portafiltros y digeridos (ver 
Sección 3.5.2.1). Una vez digeridas todas las muestras, la disolución obtenida, la 
cual contiene el analito transportado, se mide en el ICP-OES. Se realizaron 3 













Figura 10: Dispositivo experimental utilizado para la determinación del transporte de analito. 
 
A partir de los valores que se obtengan de la concentración de Mn, el volumen 
de cada digestión y el tiempo transcurrido para cada medida, se puede calcular el 
valor de Wtot en µg min-1. La relación que existe entre la velocidad de aporte de 





donde Ql es el caudal líquido utilizado durante la medida y Cm es la 
concentración de Mn en la disolución nebulizada. Wtot suele expresarse en 
unidades de μg·min-1 y ɛn en porcentaje (%). 
Las eficiencias de transporte de disolvente y analito se utilizan para poder 
evaluar y comparar la eficiencia de los nebulizadores. Sin embargo, no 
proporcionan una información adecuada sobre la relación entre el rendimiento del 
nebulizador y la señal analítica que se ha medido. Para ello se recomienda utilizar 
Stot y Wtot, los cuales, el primero interesa que sea lo más bajo posible para que la 
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carga del disolvente que llega al plasma sea pequeña y el segundo que sea lo más 
alto posible para que la cantidad de analito que llega al plasma sea grande.28,32  
 
3.5.2.1. Digestión de filtros asistido por microondas 
 
Los filtros utilizados para recoger el aerosol y determinar el transporte de analito 
(ver Sección 3.5.2) fueron digeridos usando un horno de microondas (Ethos, 
Milestone, Sorisole, Italia). Los filtros fueron digeridos en una mezcla de 16 mL de 
agua ultrapura (18.2 MΩ cm) y 6 mL de ácido nítrico 65 %. El programa de 
calentamiento consistió en tres pasos: (1) 15 min hasta llegar a 180 ºC; (2) 15 
minutos con una temperatura constante de 180 ºC; y (3) 15 min de enfriamiento. En 
las dos primeras etapas se aplicó una potencia de 1,5 kW. Finalmente, las 
digestiones se transfirieron y se traspasaron a tubos de plástico, llevando el peso a 
50 g.  
 
3.6. Estudio de la aplicabilidad analítica: Evaluación de metodologías de 
calibración en línea y generación de vapor químico en línea 
 
Con el nebulizador multiconducto se evaluaron tres tipos de metodologías de 
calibración para el análisis de una muestra sintética (i.e., 1 % de NaCl): (i) 
calibración externa, (ii) calibración con patrón interno en línea y (iii) calibración 
por adición de estándar en línea.  
Cuando se utilizó la calibración con patrón interno en línea, los patrones de 
calibración y la muestra sintética se introdujeron por un capilar y el patrón interno 
(i.e., 1 µg·g-1 de Ga) se introdujo por el otro capilar. 
En la calibración mediante adición de estándar en línea, la muestra sintética se 
introdujeron por un capilar, mientras que los patrones de calibración se introdujeron 
por el otro. 
También se estudió la posibilidad de realizar la generación de vapor químico en 
línea utilizando el mismo nebulizador. Para este estudio se utilizaron disoluciones 
de As, Se y Hg. 
Para ello, se introdujo por una de las entradas de líquido una disolución 3M de 
HCL que contenía 5 µg·g-1 de As, Hg y Se, y por la otra entrada se introdujo una 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
4.1. Caracterización del aerosol primario 
 
En primer lugar se realizó el estudio de las distribuciones de tamaño de gota del aerosol 
primario (pDTG) generado por el nebulizador multiconducto construido. Las variables 
estudiadas han sido el caudal gaseoso (Qg) y el caudal líquido (Ql), ya que son variables 
experimentales que afectan al proceso de nebulización.34 
En la Figura 11 se muestra el efecto del diferente caudal gaseoso sobre la pDTG.  Se 
puede observar, que a medida que aumenta el caudal de gas de nebulización, hay mayor 
cantidad de volumen del aerosol contenido en gotas de menor diámetro. Esto es debido a 
que un aumento del caudal de gas requiere un aumento de la presión del gas para la 
nebulización, por lo que se cuenta con más energía cinética para nebulizar la misma 
cantidad de líquido, ya que el flujo de líquido se mantiene constante (200 μL·min-1).35,36 
 
 
Figura 11: Distribuciones de tamaño de gota de los aerosoles primarios obtenidos a diferentes 
caudales gaseosos y manteniendo contante el caudal de líquido a 200 μL·min-1. 
 
Por otro lado, en la Figura 12, se muestra el efecto del diferente caudal líquido. En 
este caso, la diferencia entre los cuatro caudales de líquido utilizados es muy pequeña. En 
este análisis, se ha mantenido constante el caudal de gas a 0,7 L·min-1. La tendencia que 








































dispone de la misma energía para nebulizar un volumen de líquido mayor, produciendo 
los caudales más bajos, gotas más pequeñas.35,36 
 
 
Figura 12: Distribuciones de tamaño de gota de los aerosoles primarios obtenidos a diferentes 
caudales líquidos y manteniendo contante el caudal de gas a 0,7 L·min-1. 
 
Además de la distribución de tamaño de gota, se ha medio la velocidad media de las 
gotas del aerosol. La Figura 13 muestra las velocidades medias para diferentes caudales 
líquidos y caudales de gas. 
 
Figura 13: Valor de velocidad media de las gotas generadas: A; usando diferentes caudales de gas 
y manteniendo contante el caudal de líquido a 200 μL·min-1 y B; usando diferentes caudales de 



















































































Como se puede observar en la Figura 13A, la velocidad media de las gotas aumenta 
al hacerlo el caudal de gas. Como se ha explicado anteriormente, un aumento en el caudal 
de gas, manteniendo constante el caudal de líquido, supone un aumento de la energía 
cinética del mismo, produciendo un aumento de la velocidad de las gotas del aerosol. Por 
el contrario, la Figura 13B muestra que un aumento del caudal líquido, manteniendo 
constante el caudal de gas, produce una disminución de la velocidad media de las gotas.  
Tanto el tamaño como la velocidad de las gotas de aerosol primario generado influyen 
significativamente en la intensidad de emisión obtenidas en las técnicas MP-AES e ICP-
OES en la medida del aerosol terciario cuando sale de la cámara de nebulización.  
Algunos autores recomiendan que el diámetro de las gotas no debe ser superior a 10 μm37, 
o por lo menos, ser inferior al diámetro de corte de la cámara de nebulización, el cual 
suele variar alrededor de 15 μm38,39. Hay que tener en cuenta también pues, que la 
velocidad de las gotas cuando el aerosol sale de la cámara de nebulización (i.e. aerosol 
terciario) debe ser adecuada para que se produzca la desolvatación, vaporización, 
atomización, emisión y/o ionización.  
 
4.2. Transporte de analito y disolvente 
 
Otros parámetros importantes para evaluar la calidad de un sistema de introducción de 
muestras líquidas son el transporte de analito y de disolvente. La calidad de un sistema 
de introducción de muestras, tanto en ICP-OES como en MP-AES, estará determinada 
tanto por la masa de disolvente como por la de analito que es capaz de transportar al 
plasma dicho sistema. 
En la Figura 14 se puede observar la variación de Stot y Wtot con el caudal de gas 
nebulizador, con un mismo caudal de líquido de 200 μL·min-1. Como se puede observar, 
se puede sacar que el transporte de disolvente aumenta a medida que aumenta el caudal 




Figura 14: Efecto del caudal de gas nebulizador en el transporte de analito y de disolvente, manteniendo 
contante el caudal de líquido a 200 μL·min-1.  
 
La eficiencia de transporte de disolvente es el parámetro que relaciona la velocidad de 
aporte de disolvente al plasma con la velocidad de aporte de disolvente al nebulizador. 
De igual forma, la eficiencia de transporte de analito es el parámetro que relaciona la 
velocidad de aporte de analito al plasma con la velocidad de aporte de analito al 
nebulizador. Los valores de dichas eficiencias para los diferentes Qg de 0,6 L·min-1, 0,7 
L·min-1, 0,8 L·min-1 y 0,9 L·min-1 son 7,0%, 11,3%, 14,4% y 19,3%, respectivamente 
para el analito y de 7,3%, 20,9%, 23,6% y 26,5% respectivamente para el disolvente. Por 
tanto, un incremento neto en el caudal gaseoso produce un aumento tanto del transporte 
de analito como del disolvente. 
Esto concuerda con las características del aerosol primario, ya que el aerosol generado 
es más fino y más rápido.  
Por otro lado, se tiene la Figura 15, en la que lo que se ha mantenido fijo es el caudal 
gaseoso a 0,7 L·min-1, y se ha ido variando el caudal de líquido. Se observa pues, la misma 
tendencia que en el caso de variación de caudal gaseoso aunque las razones son diferentes. 
A medida que aumenta el caudal de líquido, aumenta tanto la cantidad de disolvente 
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Figura 15: Efecto del caudal líquido manteniendo constante el caudal gaseoso a 0,7 L·min-1. 
 
En este caso las distribuciones de tamaño de gota son similares y la velocidad media 
disminuye ligeramente al aumentar el flujo líquido. Si la cámara de nebulización impone 
un diámetro de corte fijo, a medida que aumenta Ql, mayor cantidad de disolución es 
capaz de alcanzar el plasma. 
Los valores de eficiencia para los distintos Ql de 50 μL·min-1, 100 μL·min -1, 150 
μL·min-1 y 200 μL·min-1, son de 13,1%, 12,7%, 11,6% y 11,3% respectivamente para el 
analito y de 26,7%, 24,8%, 22,1% y 20,9% respectivamente para el disolvente. Por tanto, 
la eficiencia es mayor a caudales de líquido más bajo, como es de esperar, ya que a menor 
caudal líquido, menor tamaño de gota ya que se está aportando la misma cantidad de gas 
de nebulización en todo momento, y por tanto, romperá con mayor energía un menor 
caudal de líquido, produciendo una mayor ruptura y menor diámetro de gota. 
 
4.3. Optimización de las unidades experimentales del nebulizador en 
ICP-OES 
 
En la Figura 16 se muestra la sensibilidad relativa obtenida para el nebulizador 
multiconducto a diferentes caudales de gas y manteniendo contante el caudal de líquido 
a 200 μL·min-1. La sensibilidad relativa representa el cociente entre la sensibilidad 
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obtenida a un caudal de gas de 0,6 L·min-1. Se puede observar que la sensibilidad relativa 
es mayor a 0,7 L·min-1, y en la mayoría de casos, la sensibilidad relativa no difiere 
significativamente entre los valores a 0,7, 0,8 y 0,9 L·min-1 de caudal de gas. Por tanto, 
el caudal de gas de 0,7 L·min-1 fue escogido como valor óptimo por su mayor sensibilidad 
relativa y el menor consumo de argón.  
 
 
Figura 16: Sensibilidad relativa de las líneas de emisión a diferentes caudales gaseosos en ICP-OES, 
manteniendo constante el caudal de líquido a 200 μL·min-1. 
 
Por otro lado, en la Figura 17 se muestra la sensibilidad relativa para cada una de las 
líneas de emisión, pero en este caso, variando el caudal líquido y manteniendo constante 
el caudal de gas a 0,7 L·min-1. En este caso, la sensibilidad relativa representa el cociente 
entre la sensibilidad obtenida a un determinado caudal de líquido (i.e., 100, 150 y 
200 µL·min-1) y la sensibilidad obtenida a un caudal de líquido de 50 µL·min-1. Como se 
observa, ésta va aumentando a medida que aumenta el caudal de líquido. Se observa una 
gran diferencia para el caudal líquido de 200 μL·min-1, siendo ésta mucho mayor. Por 

































Figura 17: Sensibilidad relativa de las líneas de emisión a diferentes caudales líquidos en ICP-OES, 
manteniendo constante el caudal de gas 0,7 L·min-1. 
 
 
4.4. Optimización de las unidades experimentales del nebulizador en MP-
AES 
 
De igual forma que se hizo para el ICP-OES, se realizó la optimización de las unidades 
experimentales del nebulizador en el MP-AES.  
En el estudio del efecto del caudal de gas, el cual se muestra en la Figura 18, se 
observa una tendencia similar a la observada en el ICP-OES. Atendiendo a los resultados, 





































Figura 18: Sensibilidad relativa de las líneas de emisión a diferentes caudales gaseosos en MP-AES, 
manteniendo constante el caudal de líquido a 200 μL·min-1. 
 
En el estudio del efecto del caudal líquido en MP-AES (Figura 19), se obtiene una 
tendencia similar a la observada en ICP-OES, ya que la sensibilidad relativa aumenta al 
hacerlo el caudal líquido, aunque el efecto es menor importante, lo cual puede ser debido 
a la menor capacidad energética de este tipo de plasma. Se confirma también que el caudal 
de líquido óptimo en MP-AES es de 200 μL·min-1. 
Figura 19: Sensibilidad relativa de las líneas de emisión a diferentes caudales líquidos en MP-AES, 





















































4.5. Evaluación de los parámetros analíticos de calidad en ICP-OES 
 
Tanto en este apartado como en el siguiente, se ha comparado la sensibilidad del 
nebulizador multiconducto construido con la de los nebulizadores comerciales Conikal 
(Glass Expansion, Melbourne, Australia) y SeaSpray (Glass Expansion). Las condiciones 
experimentales que se han empleado para ambos nebulizadores comerciales han sido las 
mismas que para el nebulizador multiconducto (i.e. 0,7 L·min-1 y 200 μL·min-1). 
En la Figura 20, se puede observar la sensibilidad del nebulizador multiconducto (i.e., 
MCN) relativa a la del nebulizador Conikal y a la del nebulizador SeaSpray. Como se 
puede observar en la misma, la sensibilidad del nebulizador multiconducto (i.e., MCN) 
es mayor que la sensibilidad de ambos nebulizadores comerciales para todas las líneas de 
eimisión estudiadas, con la excepción del Li I/SeaSpray. Los aumentos de sensibilidad 
son más significativos en relación al nebulizador Conikal. 
De igual forma, en la Figura 21, se puede observar que si en vez de comparar la 
sensibilidad se compara los límites de detección, de cada uno de los nebulizadores, la 
conclusión es similar, esto es, que los límites de detección obtenidos con el nebulizador 
multiconducto son mejores que los obtenidos con los sistemas de referencia comerciales.   






























Figura 21: Límite de detección relativos de las líneas de emisión en las condiciones óptimas de 
nebulización en ICP-OES. 
 
4.6. Evaluación de los parámetros analíticos de calidad en MP-AES 
 
Las sensibilidades obtenidas con cada uno de los nebulizadores y líneas de emisión 
estudiadas en MP-AES se muestran en la Figura 22. El comportamiento observado para 
el LOD se muestra en la Figura 23. Los comportamientos observados tanto para la 
sensibilidad relativa como para el LOD con el nebulizador multiconducto, al igual que 
los observados en ICP-OES, proporciona mejores resultados que los dos sitemas de 
nebulización comerciales.  
Figura 22: Sensibilidad relativa de las líneas de emisión con diferentes nebulizadores, en las condiciones 














































Figura 23: Límite de detección relativos de las líneas de emisión en las condiciones óptimas de 
nebulización en MP-AES. 
 
 
4.7. Estudio de aplicabilidad: Evaluación de metodologías de calibración 
en línea y generación de vapor químico en línea. 
 
Los resultados obtenidos en el estudio sobre la reducción del efecto de matriz 
mediante las diferentes metodologías de calibración se resumen en la Tabla 6. La 
matriz estaba constituida por una disolución de 2,5 μg·g-1 de Mn en un 1% de NaCl. 
 
Tabla 6: Valores de recuperación mediante diferentes métodos de calibración. 
 Recuperación (%) en ICP-OES 










MnII (257,610) 64±6 100±17 102,9±1,2 
aLa incertidumbre se calcula como la desviación estándar de la concentración interpolada. 




























Por tanto, se puede observar que la calibración externa proporciona un valor de 
recuperación muy bajo, debido a los importantes efectos de matriz que muestra la 
disolución investigad. La utilización de las metodologías de calibración en línea corrige 
totalmente los efectos de matriz de la muestra investigada. 
Finalmente se ha investigado la posibilidad de realizar la generación de vapor químico 
en línea utilizando el mismo nebulizador. Los resultados obtenidos se muestran en la 
Figura 24.  
 
Figura 24: Representación de la señal obtenida para la generación de hidruros para el A) As y el B) Se.  
 
Tanto en la Figura 24A como en la 24B, se puede observar el aumento de la señal de 
emisión de las líneas de As y Se, respectivamente, al aplicar el procedimiento de 
generación de hidruros en línea (i.e., Hydride Generation, HG) con respecto a la señal de 
emisión de las mismas líneas, pero sin haber aplicado la HG.  
Con respecto al Hg, con el cual se ha empleado la técnica de vapor frio (i.e, Cold 
Vapor, CV), los resultados obtenidos se muestran en la Figura 25. En esta figura se puede 
observar el importante aumento de la señal de emisión de la línea de Hg al aplicar el 
procedimiento de CV en línea, con respecto a la señal obtenida sin aplicar dicha 





























































































































El nuevo nebulizador multiconducto se ha construido satisfactoriamente de una 
forma simple, sencilla y utilizando materiales económicos y disponibles en cualquier 
laboratorio analítico. 
Los aerosoles generados mediante el nuevo nebulizador han sido detalladamente 
caracterizados y de dicho estudio se han obtenido las mejores condiciones de 
operación para las técnicas de MP-AES e ICP-OES. Dichas condiciones: Qg=0,7 
L·min-1 y Ql=200 μL·min-1.  
El nuevo nebulizador ha mostrado, tanto en ICP-OES como en MP-AES, un mejor 
comportamiento analítico que los nebulizadores neumáticos comerciales usados como 
referencia. 
Por último, se ha evaluado con éxito su capacidad analítica (i.e., eliminación de 
efectos de matriz, aumento de la sensibilidad) mediante metodologías de calibración 
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